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II. Titan modifikovaný hydroxyapatitem
a zirkonem – biologické vlastnosti
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Souhrn

Jedním z moderních trendů implantologie jsou povlakované implantáty, které byly předmětem našeho zkou-
mání.

Po podrobných technických zkouškách tří různých typů vzorků - titanové slitiny TiAl6V4, titanové slitiny povle-
čené zirkonem a titanové slitiny povlečené hydroxyapatitem s mezivrstvou zirkonu, jsme testovali proliferaci
a metabolickou aktivitu lidských embryonálních plicních fibroblastů v okolí vzorků. V Bűrkrově komůrce jsme
počítali sklizené buňky a provedli MTT test. Zjistili jsme, že žádný vzorek nebyl cytotoxický a povrch vzorků
umožňuje buněčnou kolonizaci.

Pulzní laserová depozice se jeví jako slibná metoda v oblasti povlakování implantátů na kovové jádro a biolo-
gické testy předpokládají, že povlak z krystalického hydroxyapatitu může zlepšit biologické vlastnosti titanu
povlečeného hydroxyapatitem s mezivrstvou zirkonu.
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II. Titanium Modified with Hydroxyapatite and Zirconium – Biological Properties

Summary: Coated implants representing one of modern trends in implantology have been the subject of our
investigation.

After detailed technical tests of three different types of samples – titanium alloy TiAl6V4, titanium alloy cove-
red with zirconium and titanium alloy covered with hydroxyapatite with a zirconium interlayer, the authors tes-
ted proliferation and metabolic activity of human embryonic lung fibroblasts in the neighborhood of the samples.
In the Burker chamber the authors calculated the harvested cells and performed the MTT test. It has become
obvious that the sample was not cytotoxic and the surface of the samples made cellular colonization possible.

Pulse laser deposition appears to be a promising method in the area of coating the implants on the metal core
and biological tests indicate that the coating from crystalline hydroxyapatite may improve biological properties of
titanium coated with hydroxyapatite with an interlayer of zirconium.
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ÚVOD

Klasický Brånemarkův protokol zavádění
implantátů sice dává dobře předvídatelné výsled-
ky, ale je vždy dvoufázový, což samozřejmě pro-
dlužuje dobu ošetření. Jednofázové ošetření
a okamžité či časné zatížení procházejí velkým
vývojem, jelikož je všeobecná snaha, aby bylo
ošetření pro pacienta lépe akceptovatelné [1].

Povrch dentálního implantátu může výrazně
ovlivňuje adhezi buněk a jejich proliferaci, a tím
pádem následně i osteointagraci implantátu.
Samozřejmostí je, že předpokládáme bezchybnou
a šetrnou inserci implantátu do kosti. Faktory,
které ovlivňují vlastnosti povrchu implantátu,
jsou velmi intenzivně zkoumány a patří mezi ně
například: typ použitého titanu, způsob čištění
povrchu implantátu před depozicí povlaku,
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samotná struktura povlaku ve smyslu chemické-
ho složení, hrubosti, sterilizační technika anebo
krystalinita samotného hydroxyapatitu [2].

V dřívějších studiích bylo prokázáno, že je-li
kovový materiál povlečen tenkou vrstvou HA, je
prokazatelný nárůst kosti. Tento efekt je největší
ve 2.–4. týdnu, ale vymizí okolo 12. týdnu [3].
Fenomén rychlejší osteointegrace nám dovoluje
dosáhnout možného terapeutického efektu vzhle-
dem k rychlejší rehabilitaci pacientů s implantá-
ty povlakovanými HA.

Hydroxyapatit (HA) patří mezi bioaktivní
keramické materiály, tzn. materiály, které vážou
okolní kostní tkáň a umožňují formování nové
kosti [3], projevují se tak jeho významné osteo-
kondukční vlastnosti. Tato schopnost je unikátní
pro bioaktivní keramiku. Jeho nevýhodou je pří-
lišná křehkost, a tak se využívá k povlakování
implantátů různými technikami.

Existuje několik technik, které se používají
k povlakování dentálních implantátů, nejčastěji
se v literatuře zmiňuje pulzní laserová depozice,
dále i magnetronové naprašování, vakuové depo-
ziční techniky, elektroforéza aj. [4]. Pulzní lasero-
vá depozice je jednou z vakuových depozičních
metod, která se objevila na počátku 90. let 20.
století. Vytváří pomocí KrF nebo ArF laseru
v ochranné atmosféře argonu a vodních par tenké
povlaky, které dosahují maxima 1 Ķm, vykazují
vysokou adhezi k substrátu, zaručuje povlaky bez
dalších chemických přísad a nečistot, lze je apli-
kovat na velmi složité tvary, tedy i na šroubové
implantáty, a dobře se kontroluje Ca/P poměr
iontů v HA povlaku. Limitací metody je snad jen
její omezení na menší plochy, což u implantátů
nevadí. Depoziční podmínky se nastavují podle
požadavků výsledného povlaku, a tak lze vytvořit
amorfní i krystalické povlaky HA [4].

Technické parametry vzorků jsme potvrdili
podrobnými zkouškami v předchozí studii (viz
Technické vlastnosti).

V naší práci jsme testovali povrch rozdílných
terčů z hlediska jejich biologických vlastností.
Provedli jsme test kolonizace, poté test prolifera-
ce a metabolické aktivity pomocí MTT testu lid-
ských embryonálních plicních fibroblastů. Již
dříve jsme verifikovali, že zkoumané vzorky
nejsou cytotoxické [5].

MATERIÁL A METODY

K biologickým testům jsme použili buněčnou linii
lidských embryonálních plicních fibroblastů
(LEP19) (Sevapharma, Česká republika). Buněčnou
proliferaci na povrchu vzorků jsme potvrdili počítá-
ním buněk v Bürkrově komůrce a pomocí MTT
testu. Testovali jsme tři typy vzorků (každý o prů-
měru cca 10 mm a výšce 2 mm): titanovou slitinu

TiAl6V4, titanovou slitinu povlečenou zirkonem
a titanovou slitinu povlečenou hydroxyapatitem
s mezivrstvou zirkonu. Sterilní vzorky jsme umísti-
li do 24jamkové desky (NUNC, Roskilde, Dánsko).
Do každé jamky jsme nasadili fibroblasty o hustotě
22 000 buněk/cm2, a to v celkovém objemu 1 ml kul-
tivačního média (EPL - Sevapharma, Česká repub-
lika). Každý vzorek měl svoji kontrolu – tkáňově
upravený polystyren bez přítomnosti jakéhokoliv
vzorku. Kultivace probíhala po 120 hod při teplotě
37 °C, 5% CO2 a 100% vlhkosti. Po 48 hodinách
bylo médium vyměněno. Pátý den jsme buňky
z povrchu vzorků sklidili pomocí 0,15% trypsinu
(SIGMA, Praha, Česká republika). Fibroblasty jsme
počítali v Bürkrově komůrce pomocí optického mik-
roskopu (Nikon, Japonsko). Metabolickou aktivitu
jsme prokázali pomocí MTT testu [6]. Odstranili
jsme kultivační médium a do každé jamky jsme při-
dali 1 ml 2 mM roztoku thiazolové modři (3-(4,5
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bro-
mid - SIGMA, Praha, Česká republika) v bezséro-
vém médiu H-MEM (Výrobna médií ÚMG ČSAV,
Praha, ČR). Buňky jsme takto ponechali v inkubá-
toru 2 hodiny při 37 °C a 5% CO2. Poté jsme vzorky
přenesli do nových jamek a vytvořený modrý preci-
pitát jsme rozpustili v 1,2 ml isopropylalkoholu.
V kontrolních jamkách jsme odstranili roztok MTT
a přidali stejný objem isopropylalkoholu. Pomocí
přístroje EL 800 Universal Microplate Reader (Bio-
tek instruments, INC Highland Park, USA) při
vlnové délce 570 nm jsme proměřili absorbanci
vytvořeného modrého precipitátu. Výsledky jsme
statisticky zpracovali pomocí Studentova t-testu
v hladině pravděpodobnosti 0,05. 

VÝSLEDKY A DISKUSE

Hydroxyapatit se rozpouští v těle, jestliže je
v kyselém, tedy zánětlivém prostředí, a pokud má
nízkou krystalinitu. To znamená, že amorfní HA
má nízkou biokompatibilitu [7]. Často je diskuto-
ván vliv poměru krystalické a amorfní HA fáze na
biologické vlastnosti povlaku u rozdílných typů
implantátů [8]. Poměr těchto fází je závislý jednak
na teplotě, jednak na tlaku při depozici povlaku [9]. 

Námi použité fibroblasty byly schopné růst
v přítomnosti testovaných vzorků. Morfologie
i proliferační schopnost byla srovnatelná s kon-
trolním povrchem tkáňově upraveného polystyre-
nu (obr. 1). Žádný z testovaných materiálů nebyl
cytotoxický a umožňoval růst buněk. Buňky adhe-
rovaly k povrchu vzorků, proliferovaly a tvořily
uniformní kolonie. Počet vykultivovaných buněk
vyrostlých na povrchu zkoumaných vzorků byl
statisticky vyšší než na kontrolním povrchu. (obr.
2). Na druhé straně jsme zjistili vyšší metabolic-
kou aktivitu na tkáňově upraveném polystyrenu,
který je brán jako optimální materiál ke kultivaci
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buněk (obr. 2). Největší metabolické aktivity jsme
však dosáhli u vzorků povlečených HA s mezivrst-
vou zirkonu, ačkoli absolutní počet buněk byl
nižší. Vyšší metabolická aktivita buněk na sendvi-
čově uspořádaném vzorku by mohla předpokládat
i větší tvorbu extracelulární matrix.

Fibroblasty, jakožto osteoblastům podobné
buňky, jsme použili z toho důvodu, že vykazují
obdobné chování jako osteoblasty [2], jak bylo
prokázáno v mnoha studiích. 

ZÁVĚR

Potvrdili jsme, že titanová slitina povlečená
hydroxyapatitem s mezivrstvou zirkonu umožňu-
je růst fibroblastů, a je tedy vhodným materiálem
pro další výzkum v oblasti dentálních implantátů.
Shledali jsme, že tento materiál není cytotoxický
a podporuje oxidativní metabolismus buněk.
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Obr. 1. MTT test - lidské embryonální plicní fib-
roblasty LEP 19) v optickém mikroskopu.

Obr. 2. A)-výsledky testu proliferace po statistic-
kém zpracování dat; B)-výsledky MTT testu po
statistickém zpracování dat.
Legenda: Ti – titanová slitina, Ti/ZrO2 – titanová sli-
tina s vrstvou zirkonu, Ti/ZrO2/HA – titanová slitina
s mezivrstvou zirkonu a povlakem z hydroxyapatitu
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