CESKA STOMATOLOGIE A PRAKTICKE Z1J2N{ LEKARSTVi - CZECH DENTAL JOURNAL 3/2022

v systémovou diseminaci ¢i lokalné nekontrolovatelny riist s fatalnim
koncem. Snahou moderni mediciny je co mozna nejlépe preoperac-
né a peroperacné stanovit rozsah nadorovych zmén, a tim i vyme-
zit z&nu bezpecné resekce s cilem radikalniho odstranéni malignity.

Cilem nasi prace bylo zhodnotit vliv pfedoperacniho vySetfeni sliz-
ni¢niho okraje karcinomu pomoci pfirozené autofluorescence na
moznost presnéjsiho stanoveni skute¢ného rozsahu slizni¢nich na-
dorovych zmén, a tim i na zvySeni Uspésnosti chirurgické terapie.

Metodika: Do nasi studie bylo zafazeno 122 pacientd rozdélenych
prostou randomizaci do dvou stejné pocetnych skupin podobnych
vlastnosti, z ¢ehoz jedna skupina absolvovala prfedoperacni au-
tofluorescencni vySetreni (pFistroj VELscope). Nasledné probéhla
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u obou skupin klasicka chirurgicka 1é¢ba s navazujici standardizo-
vanou histologickou evaluaci resekatu. Stav resekcnich okraji byl
nasledné porovnan u obou skupin.

Vysledky: Ve zkoumané skupiné bylo dosaZzeno patologicky Cis-
tych okrajl (pFM) v 55 pripadech, blizkych okrajd (pCM) v Sesti
pfipadech a nezaznamenali jsme Zadny pripad pozitivniho okra-
je (pPM). U kontrolni skupiny byla situace nasledujici: pFM - 40,
pCM - 14, pPM - 7.

Zaveér: Nase studie prokazala statisticky vyznamny rozdil v Uspés-
nosti chirurgické 1écby u obou skupin a potvrdila hypotézu, ze
autofluorescence muZe zvysit presnost stanoveni chirurgického
okraje prilécbé OSCC.
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Uvod: Pro detekci zubniho kazu se pouZivaji zejména metody, kte-
ré jsou zavislé na subjektivnim hodnoceni vySetfujicim |ékafem. Ci-
lem této studie bylo porovnat objektivni hodnoceni pomoci difuz-
ni reflexni spektroskopie (DRS) s vizudlni kontrolou - International
Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II) a s objektivni
metodou laserovou fluorescenci (DIAGNOdent pen).

Metodika: Pro vyzkum bylo pouZito 100 extrahovanych zubd. Vzo-
rek zahrnoval intaktni zuby a zuby s nekavitovanymi kazy a zuby
s kavitovanymi lézemi malého rozsahu (ICDAS-II 0-3), protoze de-
tekce rozsahlejsich kazl je klinicky snadna. Na zubech byly stano-
veny 1 aZ 2 oblasti zdjmu na okluzi (n = 166), které byly hodnoceny
jednotlivymi metodami a vysledky byly verifikovany histologii jako
zlatym standardem. Citlivost, specificita, pfesnost, oblast pod ROC
krivkou a Kendall's tau correlation coefficient byly ziskany na zakla-
dé histologickych vysledkd.

Vysledky: Podle histologické verifikace bylo uréeno 82 zdravych
a 84 kazem poskozenych lokalit. V ramci vSech méFeni se plocha
pod ROC krivkou pohybovala od 0,880 az 0,952. Celkové se hodno-
ty senzitivity pohybovaly od 85,7 % do 94,0 % a hodnoty specificity
od 90,2 % do 96,3 %. DRS dosahla nejvyssi celkové presnosti 95,2 %
s nejlepsi korelacni hodnotou 0,904 s histologickym pozorovanim,
v pfipadé metody ICDAS-II byla celkova pFesnost 88,0 % a korela-
ce s histologii 0,760 a u DIAGNOdentu dosahla celkova presnost
89,2 % a korelace s histologii byla 0,783.

Zavér: Metoda DRS doséhla nejlepsich vysledkd v detekci zubniho
kazu a jevi se jako metoda, kterd ma potencial stat se novou kvalit-
ni metodou pro detekci zubniho kazu.

Tato prace byla podporFena Grantovou Agenturou Univerzity
Karlovy (GAUK €. 52220).
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Cil: Cilem této prace bylo zhodnotit a porovnat vliv ¢ty rdznych na-
strojl na povrch skloviny pfi odstranovani zbytk( adheziva v prd-
béhu snimani fixniho ortodontického aparatu a zjistit, zda Ize vol-
bou nastroje minimalizovat poSkozeni povrchu skloviny a dosah-
nout co mozna nejhladsiho povrchu.

Material a metodika: Material studie tvofilo 75 intaktnich pre-
molarQ, které byly extrahovany z ortodontickych dlvodd. Na 60
z nich byl nalepen a poté sejmut ortodonticky zamek. Nasledné
byly pouZity Ctyfi rGzné nastroje: 1. skupina - tvrdokovova fré-
za v mikromotoru pfi 30 000 ot/min (NTI-Kahla GmbH, Kahla,
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